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PrUfgegenStand 67663 Kaiserslautern
Geprift wurde testo 190 Software CFR zur Messdatenerfassung br. Reinhard Schwarz
im Zusammenspiel mit testo 190 Datenloggern zur Erfassung Senior Engineer
von Temperatur und Druck in folgender Konfiguration: Abteilung Security Engineering
Telefon + 49 631 6800-1204 | Fax -9 1204
= testo 190-T1 Logger (Beste”nummer 0572 ’]901) reinhard.schwarz@iese.fraunhofer.de

www.iese.fraunhofer.de

» testo 190-T2 Logger (Bestellnummer 0572 1902
» testo 190-T3 Logger (Bestellnummer 0572 1903
» testo 190-T4 Logger (Bestellnummer 0572 1904
» testo 190-P1 Logger (Bestellnummer 0572 1900

» testo 190 Software CFR Version 1.1 ( Build 1054)
(Bestellnummer 0554 1901)
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Beschreibung

Die Datenlogger-Familie testo 190 dient der Temperatur- und Drucklberwachung in Sterilisations- und
Gefriertrocknungsprozessen. Die testo 190 Software CFR ist ein Anwendungsprogramm zur Erfassung,
Darstellung, Auswertung und Archivierung der von den Datenloggern ermittelten Messwerte konform
zur Richtlinie 21 CFR Part 11 der U.S.-Behorde flr Lebens- und Arzneimittel (FDA).

Der oben bezeichnete Prifgegenstand wurde vom Fraunhofer Institut fir Experimentelles Software
Engineering IESE bezlglich folgender Anforderungen evaluiert:

» gemal Produktspezifikation
» in Bezug auf die Anforderungen nach 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures

Die Prufung erfolgte nach den Bewertungskriterien der GAMP Special Interest Group 21 CFR Part 11:
»Complying with 21 CFR Part 11, Electronic Records and Electronic Signatures«.

Die Ubereinstimmung des Priifgegenstands mit den festgelegten Prifkriterien ist im IESE Prifbericht
Nr. 008.20/E dokumentiert. Eine detaillierte Beschreibung der gepriften Systemkonfiguration, der
Prifpunkte und des jeweiligen Prifbefunds ist dem Prifbericht zu entnehmen.

Diese Prufbescheinigung bezieht sich ausschlieBlich auf die oben bezeichnete Software-Version in der
Systemkonfiguration, wie sie dem Fraunhofer IESE zur Prifung vorgelegt wurde, mit Datenloggern des
Typs testo 190. Die Prifung wurde am 26. Marz 2020 abgeschlossen.

Kaiserslautern, den 2. April 2020
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