0554 8801 - Statie de incarcare de birou
pentru acumulatorii Testo 0515 1100 si 0515 1110

Instructiuni de utilizare
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1 Securitate si mediu inconjurator

1 Securitate si mediu inconjurator
1.1 Despre acest document

Utilizare

Cititi cu atentie aceastad documentatie si familiarizati-va cu produsul inainte
de a-l utiliza. Respectati in special indicatiile de siguranta si avertismentele
pentru a preveni ranirile si defectarea produsului.

Pastrati la indeméana aceasta documentatie pentru a o putea consulta in caz
de nevoie.

Predati aceastd documentatie utilizatorilor ulteriori ai produsului.

1.2 Asigurarea securitatii

Nu puneti dispozitivul Tn functiune daca acesta prezinta deteriorari la
carcasa, la sursa de alimentare sau la cablurile de alimentare.

Utilizati produsul numai in mod corespunzator si conform destinatiei, cu
respectarea parametrilor indicati in datele tehnice. Nu fortati.

Utilizati dispozitivul numai in spatii inchise, uscate si protejati-I de ploaie si
umiditate.

Realizati pentru acest dispozitiv numai lucrarile de mentenanta si intretinere

descrise in documentatie. La efectuarea acestora respectati etapele de
actiune prevazute. Utilizati numai piese de schimb originale de la Testo.

Nu depozitati produsul impreuna cu solventi. Nu utilizati agenti sicativi.

1.3 Protejarea mediului

Eliminati acumulatorii defecti/bateriile descarcate in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare.

La finalul perioadei de utilizare colectati selectiv aparatele electrice si
electronice (cu respectarea prevederilor locale) sau returnati produsul la
Testo n vederea eliminarii.

E\/ Nr. inregistrare DEEE: DE 75334352
[



2 Specificatii

2 Specificatii
2.1 Utilizare

Statia de incéarcare pentru acumulatori este folosita pentru a ihcarca
acumulatorii Testo 0515 1100 si 0515 1110. Pot fi incarcati pana la doi
acumulatori in acelasi timp.

Pentru utilizarea statiei de incarcare este necesara sursa de alimentare
0554 1108. Aceasta este inclusa in pachetul de livrare al dispozitivului de
masurare sau este disponibila separat la serviciul pentru clienti Testo.

2.2 Date tehnice

Caracteristica Valoare

Sloturi de incarcare/pentru 2/0515 1100 si 0515 1110
tip acumulator

Alimentare 5VDC/2 A

Curent de incarcare 1,5 ... 1,8 A pe acumulator
Timp de incarcare 6...7o0re

Temperatura ambientala 0...40°C/32 ... 104 °F
Directiva UE 2014/35/UE

3 Descrierea produsului

Element Element

1 Sloturi pentru incarcarea 2 Tasta de deblocare a
acumulatorilor acumulatorului

3 Afisaj de stare cu led 4 Mufa de alimentare (in spate)



4 Utilizarea produsului

4 Utilizarea produsului

Conectati statia de incarcare la sursa de alimentare 0554 8808.

Conectati sursa de alimentare la alimentarea cu energie; daca este
necesar, utilizati adaptorul specific tarii.

Introduceti acumulatorul cu contactele in jos, in slotul de incéarcare.

Procesul de incarcare porneste.

Nivelul de incarcare este afisat cu ajutorul LED-urilor situate sub
sloturile de incarcare:

e LED-ul clipeste verde: incércarea este in desfasurare.

e LED-ul lumineaza verde: acumulatorul este incarcat, procesul de
incarcare s-a terminat.

e LED-ul lumineaza rosu/clipeste rosu: eroare (de exemplu,
supraincalzire, acumulator defect), acumulatorul nu poate fi
incarcat. Contactati serviciul pentru clienti Testo.

Apasati in jos tasta portocalie de 1anga slotul de incarcare pentru a
debloca acumulatorul.

Scoateti acumulatorul din slotul de incarcare.

5 Intretinerea produsului

Scoateti intotdeauna stecherul din priza inaintea efectuarii lucrarilor de
intretinere si curatare.

¢ Asigurarea functionalitatii: Mentineti stifturile de contact curate.
o Curatarea dispozitivului: Stergeti dispozitivul cu o laveta uscata.

6 Sugestii si asistenta
6.1 Accesorii si piese de schimb

Descriere Nr. articol

Sursé de alimentare pentru camerele de termoviziune si 0554 1108
statia de incarcare de birou

Acumulator suplimentar 0554 8831
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