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Siguranţa şi mediul 
 

1.1. Despre acest document 
 

Utilizare 
> Vă rugăm să citiţi cu atenţie această documenţie şi să vă 

familiarizaţi cu produsul înainte de a-l utiliza. Acordaţi o atenţie 
deosebită instrucțiunilor de siguranţă şi recomandărilor de 
avertizare pentru a preveni vătămările şi deteriorarea 
produselor. 

> Păstraţi acest document la îndemână astfel încât să îl puteţi 
consulta la nevoie.   

> Înmânaţi această documentatie oricăror alţi viitori utilizatori ai 
produsului.  

 

Simboluri şi standarde de scriere 
 

Reprezentare  Explicaţie  

 
Recomandare de avertizare, nivel de risc conform cu 
semnul de avertizare: 
Avertisment! Poate să apară o vătămare corporală 
gravă. 
Atenţie! Pot să apară leziuni fizice ușoare sau 
deteriorarea echipamentului. 
> Implementați măsurilor de protecție menționate. 

 
Notă: Informații de bază sau suplimentare. 

1. ... 
2. ... 

Acţiune: mai mulţi paşi, trebuie să fie urmată secvenţa. 

> ... Acţiune: un pas sau un pas opţional. 
- ... Rezultatul unei acţiuni. 
Menu Elementele instrumentului, ecranul instrumentului sau 

interfaţa programului. 
[OK] Taste de comandă ale instrumentului sau butoane ale 

interfeţei programului.   
... | ... Funcții/căi dintr-un meniu.  
“...” Exemple de intrări 
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1.2. Asigurarea siguranţei 
> Nu operaţi instrumentul dacă sunt semne de deteriorare a 

carcasei, unității de alimentare sau a liniilor de alimentare.   
 

> Nu efectuaţi măsurători de contact pe piesele sub tensiune 
neizolate.  

 

> Nu depozitaţi produsul împreună cu solvenţi. Nu folosiţi agenţi 
de deshidratare.  

 

> Pentru acest instrument, realizaţi numai lucrările de întreţinere 
şi reparaţiile care sunt descrise în documentaţie. Urmaţi paşii 
indicaţi întocmai. Utilizaţi numai piese de schimb originale de la 
Testo.  

 

> De asemenea, pot apărea pericole date de sistemele ce sunt 
măsurate sau de mediul de măsurare. Atunci când efectuaţi 
măsurătorile, reţineţi regulile de siguranţă valabile în zona dvs.  

 

1.2.1. Siguranţa şi testo 510i 
• Câmp magnetic 
• Poate fi dăunător pentru cei care poartă stimulatoare cardiace. 
> Păstraţi o distanţă minimă de 10 cm între stimulatorul cardiac şi 

instrument. 

1.2.2. Siguranţa şi testo 549i 
• Risc de vătămare datorită agenților frigorifici / mediilor 

presurizate, fierbinţi, reci sau toxici! 
> A se folosi numai de către personal autorizat. 
> Purtaţi ochelari de protecţie şi mănusi de siguranţă.  
> Înainte de a aplica presiune pe instrumentul de măsură: 

întotdeauna fixaţi strâns instrumentul la conexiunea de 
presiune. 

> Respectaţi intervalul  de măsurare admis (de la 0 la 60 bar). 
Acordaţi o atenţie deosebită acestei limitări pentru sistemele cu 
agentul frigorific R744 , deoarece acestea sunt operate frecvent 
la presiuni mai ridicate! 

1.2.3. Siguranţa şi testo 805i 
• Radiaţii laser! Clasa 2  de laser 
> Nu priviți în raza laser! 
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1.3. Protejarea mediului 
 

> Eliminați acumulatorii defecți / bateriile uzate, în conformitate cu 
specificațiile legale în vigoare. 

 

> La sfârșitul duratei de viață, trimiteţi produsul la punctele de 
colectare separată pentru dispozitive electrice şi electronice 
(respectaţi reglementările locale) sau returnaţi produsul înapoi 
la Testo pentru eliminare.  

 

Specificaţii 
 

Sondele Inteligente Testo sunt diferite instrumente de măsurare 
portabile pentru diverse aplicații care comunică cu dispozitivele 
terminale mobile prin intermediul unei aplicații. Respectiva sondă 
inteligentă efectuează măsurătoarea și este operată de pe 
dispozitivul terminal mobil. Diferitele sonde inteligente vă permit să 
măsuraţi temperatura, umiditatea, debitul, și debitul de volum la 
ieşire, sau să efectuați măsurători de presiune, presiune 
diferențială și măsurători fără contact a temperaturii în conducte. 

 

Descrierea produsului 
 

1.4. Prezentarea generală a Sondelor Inteligente 
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1 Unitate de măsură 
2 LED 
3 Tastă 
4 Compartiment baterii (pe spate) 
5 Direcția de curgere testo 405i / testo 410i (nu este indicată) 

(O săgeată pe partea de sus a carcasei afişeză direcţia de 
curgere în care instrumentul de măsurare a fost calibrat şi 
pentru care atinge cele mai bune rezultate de măsurare. Vă 
rugăm să reţineţi direcţia de curgere pe timpul utilizării.) 

1.5. Statusul LED-lui 
Statusul LED-lui  Semnificaţie 

Intermitent roșu Starea bateriei - descărcată 

Intermitent galben • Sonda Inteligentă este pornită. 
• Sonda Inteligentă caută o conexiune BT, dar nu este 

conectată. 

Intermitent verde • Sonda Inteligentă este pornită. 
• Bluetooth-ul este conectat. 

 
 

Primii paşi 
 

1.6. Pornire / oprire 
 

 

testo 549i 
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1.6.1. Pornire 
1. Trageți afară filmul din compartimentul bateriei. 
2. Apăsați butonul de pe Sonda dvs. Inteligentă.  
- Sonda Inteligentă se pornește.  

1.6.2. Oprire 
1. Apăsaţi butonul de pe Sonda dvs Inteligentă şi ţineţi-l apăsat. 
- Sonda Inteligentă se închide.  

1.7. Stabilire conexiune Bluetooth®  
 

Pentru a stabili o conexiune Bluetooth aveţi nevoie de o tabletă sau de 
un telefon inteligent cu Aplicaţia Smart Probes deja instalată.  
Puteţi obţine aplicaţia pentru instrumentele iOS în App Store iar pentru 
instrumentele Android în Play Store. 
Compatibilitate: 
• necesită iOS 8.3 sau ultimul/Android 4.3 sau ultimul 
• necesită Bluetooth 4.0 
• Testată cu următoarele telefoane inteligente/tablete: 

www.testo.com/smartprobesmanuals.html 

✓ Aplicaţia Sonde Inteligente testo este instalată pe dispozitivul 
dvs. terminal mobil şi gata de utilizare. 

1. Apăsaţi butonul de pe Sonda Inteligentă.  
- Sonda Inteligentă porneşte. 
- LED-ul clipeşte galben în timp ce se conectează via Bluetooth 

şi apoi clipeşte verde după ce s-a stabilit conexiunea.   
- Conexiunea dintre Sonda Inteligentă şi dispozitivul dvs. terminal 

mobil este stabilită.   
 

1.8. Transmiterea citirilor 
✓ Sonda Inteligentă este pornită şi conectată la dispozitivul dvs 

terminal mobil via Bluetooth. 
- Citirile curente sunt afişate automat în Aplicaţie. 
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Utilizarea Aplicaţiei 
 

1.1. Prezentare generală a comenzilor de operare 

 

 

1  Alegerea aplicațiilor.  

2  Afișare Sonde inteligente conectate. 
3 Comutare între vizualizări (listă, diagramă grafică, tabel) 
4  Setările de măsurare. (Meniul se schimbă funcţie de Sonda 

Inteligentă conectată şi de aplicaţia selectată).  
5  Repornește înregistrarea valorii de măsurare sub formă de 

grafic și format table.  

6  Exportă citirile. 
7  Meniu opţiuni  

1.2. Opţiuni Aplicaţie 
1.2.1. Setare “Limbă” 

1.  Apăsați  -> Settings -> Language. 
- O listă de selectare este afişată.  
2. Apăsați limba dorită.  
- Limba selectată primeşte o bifă verde.   
3. Apăsați ◄ de câteva ori până când este afişată vizualizarea de 

măsurare.  
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- Limba a fost schimbată.  

1.2.2. Afişare Tutorial  

 

Tutorial-ul vă ghidează prin primii paşi ai operării Aplicaţiei testo Smart 
Probes.  

1.  Apăsați  -> Tutorial 
- Tutorial se afişează. În Tutorial, glisați pentru a afișa pagina 

următoare.  
2. Apăsați X pentru a închide Tutorial-ul.  

1.2.3. Afișare ajutor 

 

Pentru a afişa website-ul testo este nevoie de o conexiune la internet. 

1.  Apăsați  -> Help 
- Se afişează pagina  www.testo.ro 

1.2.4. Afişare website testo  

 

Pentru a afişa website-ul testo este necesară o conexiune la Internet. 

1.  Apăsați  -> About/Link -> Testo 
- Se afișează pagina www.testo-international.com.  

1.2.5. Afişare informaţii Aplicaţie  

 

În Info App puteți găsi numărul de versiune al aplicației instalate 

1.  Apăsați  -> About/Link -> Info 
- Este afişat numărul de versiune al aplicației, precum şi ID-ul. 
2. Apăsați ◄ de câteva ori până când este afişată vizualizarea de 

măsurare.   

1.3. Meniuri aplicație 
1.3.1. Selectarea meniului aplicaţiei  

1. Apăsaţi . 
- Se afişează o selecţie de meniuri pentru diferite aplicaţii.   
2. Selectaţi aplicaţia dorită.   
- Selecţia dispare iar aplicaţia selectată este afişată.   
 



 

12 

1.3.2. Setarea favorite 
1. Apăsaţi . 
- O selecţie de aplicaţii este afişată.   

2. Apăsaţi  lângă aplicația pe care o doriţi a fi desemnată ca 
favorită.  

- Asteriskul este afişat în culoarea portocalie , iar aplicaţia 
selectată este afișată în Show Favorites. 

 

1.3.3. Afişarea informaţiei despre Aplicaţie  
1. Apăsaţi .  
- Este afişată o selecţie de aplicaţii.  

2. Apăsaţi .  
- Este afişată informaţia despre aplicaţie.   
 

1.4. Afisare detalii sonda inteligentă   
✓ Una sau mai multe Sonde Inteligente sunt conectate la 

dispozitivul dvs. terminal mobil via Bluetooth.  

1. Apăsaţi . 
- Toate sondele inteligente conectate sunt afișate în această 

listă.  
2. Selectaţi Sonda Inteligentă pentru a afişa detaliile pe care doriţi 

să le vedeţi.   
- Apare o listă cu detaliile Sondei Inteligente.  
3. Apăsaţi Close pentru a ieşi din vizualizare detalii.  
 

1.5. Vizualizare listă, diagramă grafică şi tabel 
Citirile disponibile pot fi afişate în moduri diferite în vizualizări 
variate.  
 
• Vizualizare listă 

Afișează citirile transmise de sonda inteligentă sub formă de 
listă. Citiriele de la toate Sondele Inteligente conectate sunt 
afişate aici.   

• Vizualizare diagramă grafică.   
Poate fi afişată progresia grafică de până la patru citiri diferite. 



 

  13 

Apăsați pe o citire deasupra diagramei pentru a selecta citirile 
care să fie afişate.  

• Vizualizare tabel  
În vizualizarea de tip tabel, toate citirile sunt afișate cronologic, 
în funcție de data și ora. Diferitele citiri de pe sondele 
inteligente individuale pot fi selectate prin apăsarea ◄ ►.  

1.6. Vizualizare setări 
1. Apăsaţi  şi selectaţi Edit View.  
- O prezentare generală a tuturor Sondelor Inteligente şi 

parametri lor de măsurare sunt afişate.   
2. Mutați citirea dorită în sus sau în jos la poziţia unde ar trebui să 

fie.  
3. Apăsaţi  pentru a ascunde o citire a unei Sonde Inteligente.  
4. Apăsaţi ▼ pentru a selecta unitatea pentru o citire.  
5. Apăsaţi OK pentru a confirma setările dvs.  

1.7. Reținere citiri 
Citirile sunt reţinute în vizualizarea “List”; în vizualizările “Trend” şi 
“Table” citirile curente sunt doar afişate.   
✓ Sonda Inteligentă este pornită, conectată la dispozitivul dvs. 

terminal tip mobil via Bluetooth, iar citirile sunt transmise.  
1. Apăsaţi butonul de pe Sonda Inteligentă. 
- Citirea curentă este reţinută. 
2. Apăsaţi din nou tasta. 
- Instrumentul afişează din nou citirile curente.  

1.8. Exportare citiri 
1.8.1. Exportare  în Excel (CSV)  

1. Apăsaţi . 
- Apare o selecţie de opţiuni de exportare.   
2. Apăsaţi Export Excel (CSV). 
- O listă de citiri este afişată.  

3. Apăsaţi . 
- Apare o selecţie de opţiuni trimise/exportate.  
4. Selectați opțiunile de trimitere / exportare necesare. 
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1.8.2. Exportare PDF 
1. Apăsaţi . 
- Apare o selecție de opțiuni de exportare.  
2. Apăsaţi Export PDF.  
- Este creat un PDF şi salvat pe dispozitivul dvs. terminal tip 

mobil (numai pentru Android) sau trimis via e-mail (iOS şi 
Android).  

3. Apăsaţi Done pentru a ieși din vizualizarea detaliată.  

1.8.3. Exportarea unui grafic 
1. Apăsaţi . 
- Apare o selecție de opțiuni de exportare.  
2. Apăsaţi Export Graph. 
- Este creat un fișier imagine a ecranului cu evoluția.   

3. Apăsaţi .  
- Este afișată o selecție de opțiuni de trimitere / exportare.  
4. Apăsați pe opţiunea de trimitere/exportare de care aveţi nevoie.   

 

Întreţinere produs 
 

1.9. Întreţinere Sonde Inteligente 
Curăţarea instrumentului 
> Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare agresivi! 
> Pot fi utilizaţi agenți de curățare de uz casnic slabi sau soluție 

de săpun. 
> Dacă carcasa unui instrument este murdară, curăţaţi-o cu o 

cârpă moale umedă. 

Păstrarea conexiunilor curate 
> Păstraţi conexiunile curate şi fără grăsimi sau alte depozite, 

curăţaţi-le cu o cârpă umedă aşa cum se cere.  

Asigurarea preciziei de măsurare 
> Serviciul Relaţii cu Clienţii al Testo ar fi încântat să vă asiste 

dacă doriţi.  
> Respectați intervalul de măsurare permis! 
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> Calibraţi instrumentul regulat (recomandare: odată pe an). 
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1.10. Aplicaţia Smart Probes 
Aplicaţia Testo Smart Probes este actualizată via Play Store pentru 
dispozitivele Android şi App Store pentru dispozitivele iOS. Vă 
rugăm actualizaţi Aplicaţia imediat ce o nouă actualizare este 
disponibilă. Prin urmare vă recomandăm să nu dezactivaţi 
notificările automate care vă anunță când sunt disponibile noi 
actualizări.  

 

Sfaturi și asistență 
 

1.11. Întrebări şi răspunsuri 
 

Întrebare  Răspuns 

LED intermitent în roşu • Bateria aproape s-a consumat.  
• Schimbaţi bateriile. 

Instrumentul se oprește 
singur 

Capacitatea rămasă a bateriei este insuficientă 
> Schibaţi bateriile. 

--- este aprins, în loc de 
afișarea parametrului de 
măsurare 

• În afara intervalului de măsurare permis. 
> Respectați intervalul de măsurare permis.  
sau  
• Senzorul este defect 
> Contactaţi Departamentul Service al testo. 

Aplicaţia nu poate fi 
găsită în magazin 

• Nu au fost introduşi termenii corecţi de căutare. 
> Introduceți un termen de căutare lipsit de 

ambiguitate, de ex.: “testo Smart Probes” sau 
utilizaţi link-ul de pe  website-ul testo. 

sau 
• Dispozitivul dvs. terminal mobil nu îndeplineşte 

cerinţele tehnice (versiunea iOS 8.3 sau mai nouă, 
versiunea Android 4.3 sau mai nouă / Bluetooth 4.0 
(Low Energy)) 

> Vă rugăm verificaţi datele tehnice de pe dispozitivul 
dvs. terminal mobil  
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1.12. Accesorii şi piese de schimb 
 

Destinaţie  Cod produs 

Valiză testo Smart Case (Refrigerare) pentru depozitare şi 
transport 2 × testo 115i şi 2 × testo 549i, dimensiuni 250 × 
180 × 70 mm  

0516 0240 

Valiză testo Smart Case (Încălzire) pentru depozitare şi 
transport testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i şi 
testo 805i, dimensiuni 250 × 180 × 70 mm 

0516 0270 

Valiză testo Smart Case (ACV) pentru depozitare şi transport 
testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i testo 805i şi 
testo 905i, dimensions 270 × 190 × 60 mm  

 
 

Date tehnice 
 

1.1. Modul Bluetooth  
 

Utilizarea modului wireless este supusă reglementărilor şi prevederilor 
de utilizare ale ţării respective, iar modulul poate fi folosit numai  în 
ţările în care s-a acordat o certifcare. 
Utilizatorul şi fiecare proprietar se obligă să adopte aceste reglementări 
şi premise de utilizare, şi admit că re-vânzarea, exportul, importul, etc. 
în special în, către sau din ţările fără licenţă wireless, se face pe 
propria lor răspundere.  

 

Caracteristică  Valori 

Bluetooth  Raza de acțiune 15 m (câmp deschis) 
(Variază în funcție de capacitatea dispozitivului 
terminal mobil utilizat.) 

0516 0260 
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Caracteristică  Valori 

Tip de Bluetooth  LSD Science & Technology Co., Ltd  

Seria L  modul BLE (08 Mai 2013)  bazat pe 
cip  TI CC254X  

ID design calificat B016552 
Clasa radio Bluetooth Clasa 3 
Compania Bluetooth  10274 

http://en.lierda.com/product/id/315/show.html
http://en.lierda.com/product/id/315/show.html
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Certificare  
Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Republica Cehă, Danemarca, 
Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Republica Cipru, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Regatul Unit 

Ţări EFTA 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia and Elveția 

Alte ţări 
USA, Canada, Turcia, Hong Kong 
 
Informare din partea FCC (Comisia Federală a Comunicațiilor)  
Acest instrument este în conformitate cu partea 15 a Regulilor 
FCC. Punerea sa în funcţiune este supusă următoarelor două 
condiţii: (1) Acest instrument nu poate cauza interferenţe 
dăunătoare şi (2) acest instrument trebuie să fie capabil să accepte 
interferenţe, chiar dacă acestea pot avea efecte nedorite la 
operare.   
Modificări  
FCC solicit ca  utilizatorul să fie informat că orice modificări sau 
schimbări aduse instrumentului care nu au fost în mod explicit 
aprobate de Testo AG pot anula dreptul utilizatorului de a folosi 
acest instrument. 
 

1.2. Date tehnice generale 
 

Toate specificațiile de precizie se aplică la o temperatură nominală de 
22 °C.  

 

1.2.1. testo 905i 
Caracteristică  Valori 

Domeniu de măsură -50 la 150 °C / -58 la 302 °F 
Precizie ± 1 cifră ± 1 °C / ± 1,8 °F 
Rezoluţie 0,1 °C / 0,1 °F 
Interval de măsurare 1/sec 



 

20 

Caracteristică  Valori 

Unități de măsură 
disponibile 

°C, °F 

Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F 

Temperatură de 
operare 

-20 °C la +50 °C / -4 la 122 °F 

Tip baterie 3 micro baterii AAA 
Durata de viţă a bateriei 250 ore 
Dimensiuni 222 mm × 30 mm × 24 mm 

Lungime tijă sonda 100 mm 
Diametru tijă sonda 4 mm 

Directive, standarde şi 
teste 

Instrucțiune UE: 2014/30/EU 

Garanţie Durată: 2 ani 
Condițiile garanției: consultați pagina de web 
www.testo.ro 

1.2.2. testo 410i 
Caracteristică  Valori  

Domeniu de măsură 0,4 la 30 m/s / 80 la 5.900 fpm 
-20 la 60 °C / -4 la 140 °F 

Precizie ± 1 cifră ± (0,2 m/s + 2% din v.m.) (0,4 la 20 m/s) 
± (40 fpm + 2% din v.m.) (80 la 4.000 fpm) 
± 0,5 °C / ±0,9 °F 

Rezoluţie 0,1 °C / 0,1 °F  
0,1 m/s / 1 fpm 

Interval de măsurare 1/sec 
Unități de măsură 
disponibile 

°C, °F, m/s, fpm, m³/h, cfm, l/s 

Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F 

Temperatură de 
operare 

-20 °C la +50 °C / -4 la 122 °F 

Tip de Baterie 3 micro baterii AAA 
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Caracteristică  Valori  

Durata de viaţă a 
bateriei 

200 ore 

Dimensiuni 154 mm × 43 mm × 21 mm 
Diametru elice 40 mm 

Directive, standarde şi 
teste 

Instrucțiune UE: 2014/30/EU 

Garanţie Durată: 2 ani 
Termenii garanţiei: consultaţi website-ul www.testo.ro 

1.2.3. testo 405i 
Caracteristică  Valori  

Domeniu de măsură 1 0 la 30 m/s / 0 la 5,900 fpm 
-20 la 60 °C / -4 la 140 °F 

Precizie ± 1 cifră ± (0,1 m/s + 5% din v.m.) (0 la +2 m/s) 
± (0,3 m/s + 5% din v.m.) (2 la +15 m/s) 
± (20 fpm + 5% din v.m.) (0 la +394 fpm) 
± (59 fpm + 5% din v.m.) (394 la +3,000 m/s) 
 ± 0,5 °C / ±0,9 °F 

Rezoluţie 0,01 m/s / 1 fpm 
0,1 °C / 0,1 °F 

Rată de măsurare 1/sec 
Unităţi măsură 
disponibile 

°C, °F, m/s, fpm, m³/h, cfm, l/s 

Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F 

Temperatură de 
operare 

-20 °C la +50 °C / -4 la 122 °F 

Tip baterie 3 micro baterii AAA 

                                                           

1 Vă rugăm să porniți Sonda Inteligentă în următoarele condiţii 
ambientale: > 10 °C, viteza aerului  0 m/s = capacul de protecție 
închis, pentru a permite senzorului să se încălzească. 
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Caracteristică  Valori  

Durata de viaţă a 
bateriei 

15 ore 

Dimensiuni 200 mm × 30 mm × 41 mm 
Telescopic extensibil 400 mm 
Diametrul tijă sonda 12 mm 
Diametrul vârfului sondei  9 mm 

Directive, standarde şi 
teste 

Instrucțiune EU: 2014/30/EU 

Garanţie Durată: 2 ani 
Termenii garanţiei: consultaţi www.testo.ro 

1.2.4. testo 549i 
Caracteristică  Valori  

Domeniu de măsură 0 la 60 bar (rel) / 0 la 870 psi (rel) 
Suprapresiune 65 bar 
Precizie ± 1 cifră 0,5% din valoarea finală a intervalului de măsurare 
Rezoluţie 0.01 bar / 0.1 psi 
Interval de măsurare 2/sec 
Unităţi de măsurare 
disponibile 

bar, psi, MPa, kPa 

Conectare conexiune 1× 7/16" UNF / 1/4" SAE  
Suprapresiune rel. 65 bar 
Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F 

Temperatură de 
operare 

-20 °C la +50 °C / -4 la 122 °F 

Tipul bateriei 3 micro baterii AAA 
Duarat de viaţă a 
bateriei 

150 ore 

Mediu măsurabil CFC, HFC, HCFC, N, H20, CO2 
Dimensiuni 125 mm × 32 mm × 31 mm 
Directive, standarde şi 
teste 

Instrucțiune UE: 2014/30/EU 
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Caracteristică  Valori  

Garanţia Durata: 2 ani 
Termenii garanţiei: consultaţi pagina www.testo.ro 

1.2.5. testo 805i 
Caracteristică  Valori 

Domeniu de măsură -30 °C la 250 °C / -22 la 482 °F 
Precizie ± 1 cifră ± 1,5 °C sau ± 1.5% din v.m. (0 la 250 °C) 

± 2,0 °C (-20,0 la -0,1 °C) 
± 2,5 °C (-30,0 la -20,1 °C) 
 
± 2,7 °F sau ± 1.5% din v.m. (32 la 482 °F) 
± 3,6 °F (-4 la 32 °F) 
± 4,5 °F (-22 la -4 °F) 

Rezoluţie 0,1 °C / 0,1 °F 
Rată de măsurare 2/sec 
Unităţi de măsurare 
disponibile 

°C, °F 

Conectare 7/16“ – UNF 
Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F 

Temperatură de 
operrae 

-10 °C la +50 °C / 14 la 122 °F 

Tip baterie 3 micro baterii AAA 
Duarata de viaţă a 
bateriei 

30 ore 

Optică 10:1 
Marcare cu laser Lentile de difracție pentru marcare cu laser (cerc laser) 
Dimensiuni 140 mm × 36 mm × 25 mm 
Nivel de emisii Reglabil de la 0,1 to 1,0 
Directive, standarde şi 
teste 

Instrucțiune EU: 2014/30/EU 

Garanţie Durată: 2 ani 
Termenii garanţiei: consultaţi pagina www.testo.ro 

http://www.testo/
http://www.testo/
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1.2.6. testo 605i 
Caracteristică  Valori  

Domeniu de măsură -20 la 60 °C, -4 la 140 °F, 0 la 100% UR 
Precizie ± 1 cifră ± 1,8% UR + 3% din v.m. la +25 °C (5 la 80% UR) 

± 0,03% UR / K (0 la 60 °C) 
± 0,8 °C (-20 la 0 °C) / ± 1,44 °F (-4 la 32 °F) 
± 0,5 °C (0 la +60 °C) / ± 0,9 °F (32 la 140 °F) 

Rezoluţie 0,1 °F / 0,1 °C 
0,1% UR 

Rată de măsurare 1/sec 
Unităţi de măsurare 
disponibile 

°C, °F, %RH, °Ctd, °Ftd, bulb umed °C, bulb umed °F 

Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F 

Temperatură de 
operare 

-20 °C la +50 °C / -4 la 122 °F 

 



25 

Tipul bateriei 3 micro baterii AAA 
Durata de viaţă a 
bateriei 

250 ore 

Dimensiuni 243 mm × 30 mm × 24 mm 
Lungime tijă sondă 100 mm 

Directive, standarde şi 
teste 

Instrucțiune UE: 2014/30/EU 

Garanţie Durată: 2 ani 
Termenii garanţiei: consultaţi pagina www.testo.ro 

1.2.7. testo 510i 
Caracteristică Valori 

Domeniu de măsură -150 la 150 hPa 
Acuratețe± 1 cifră ± 0,05 hPa (0 la 1,00 hPa)  

± 0,2 hPa + 1,5% din v.m. (1,01 la 150 hPa) 

Suprapresiune 500 mbar 
Rezoluţie 0,01 hPa  
Rată de măsurare 2 sec 
Unităţi de măsură 
disponibile 

mbar, hPa, Pa, mmHg, inHg, psi, mmWC 
În legătură cu tubul Pitot  (opţional): m/s, fpm, m³/
h, cfm, l/s 

Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F

Temperatură de 
operare 

-20 °C la +50 °C / -4 la 122 °F

Tipul bateriei 3 micro baterii AAA 
Durata de viaţă a 
bateriei 

150 ore 

Dimensiuni 148 × 36 × 23 mm 
Directive, standarde  şi 
teste 

Instrucțiune EU: 2014/30/EU 

http://www.testo/
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Caracteristică Valori  

Garanţie Durată: 2 ani 
Termenii garanţiei: consultaţi pagina www.testo.ro 

1.2.8. testo 115i 
Caracteristică Valori 

Domeniu de măsură -40 la 150 °C / -58 la 302 °F 
Precizie ± 1 cifră ± 1,3 °C (-20 la 85 °C)  

± 2,34 °F (-4 la 185 °F) 
Rezoluţie 0,1 °C / 0,1 °F 
Rată de măsurare 1/sec 
Unităţi măsură 
disponibile 

°C, °F 

Temperatură de 
depozitare 

-20 °C la 60 °C / -4 la 140 °F 

Temperatură de 
operare 

-20 °C la +50 °C / -4 la 122 °F 

Tipul bateriei 3 micro baterii AAA 
Durata de viaţă a 
bateriei 

250 ore 

Dimensiuni 183 mm × 90 mm × 30 mm 
diametrul conductei max. 35 mm  

Directive, standarde şi 
teste 

Instrucțiune UE: 2014/30/EU 

Garanţie Durată: 2 ani 
Termenii garanţiei:consultaţi pagina www.testo.ro 
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